
EZCOVER® - Ultrasound probe cover set
Stop before you block!
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Ouvrez l’emballage et sortez 
le set.

Cherchez le pli central de la 
housse indiqué par l’autocol-
lant ‘hand here’.

 Placez la main dans la 
housse.

Attrapez l’autocollant “pull 
here” et tirez la housse sur la 
sonde et le câble.

Utilisez les élastiques pour 
maintenir la housse en place.

Appliquez une petite quantité de gel stérile sur la house (a) 
et/ou la sonde (b).
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Effectuez une procédure de time-out out et retirez    
l’autocollant (uniquement variantes STOP (vérification).

Prenez la sonde (a) ou demandez qu’on vous la passe (b). 
Remarque : “probe here” (placez la sonde ici) uniquement vis-
ible pour les variantes STOP (vérification).
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L‘autocollant STOP (vérification) rappelle immédiatement 
au praticien qu‘il doit s‘ARRÊTER au début du traitement 
et effectuer la procédure de time-out. La housse 
EZCOVER® est disponible avec ou sans autocollant STOP.
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Veillez à ce qu’il n’y ait pas de bulles d’air sous la housse pour des 
images échographiques claires.

Les informations contenues dans cette communication sont strictement confidentielles, peuvent constituer des informations commerciales et sont destinées uniquement à l‘usage du destinataire. Ces informations sont la propriété de l‘expéditeur de celles-ci. 
L‘utilisation, la divulgation ou la copie non autorisée de cette communication, en tout ou en partie, est strictement interdite et peut être illégale.
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