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1. Sluit de rolklem. 2. Prik de container aan
(luchtfilter dicht).

3. Vul de druppelkamer (tik tegen de zij-
kant om de lucht te laten ontsnappen).
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De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. 
Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is 
ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.

Ontdek al onze 
infuuslijnen

4. Open de rolklem om de infuuslijn te vullen 
(open de luchtaansluiting met een glazen fles).

5. Vul de siliconen hoes zoals afgebeeld (ondersteboven houden) en tik tegen de slang 
om eventuele luchtbellen te verwijderen.

6. Leg de infuuslijn in de pomp van rechts naar links (1), bevestig de geleiders (2) en free-flow clip (3).
Let op: druk hierna de infuusslang voorzichtig in de inkepingen van de lucht- (4), down- (5) en upstream- (6) detectoren.

8. Controleer of de infuusslang niet gedraaid in het pompsegment is gelegd (sterretjes liggen op één lijn).
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